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摘要：针对 ＪＤＴ－６陀螺测斜仪配套软件“陀螺测斜仪 ＪＤＴ－６”在使用过程中显露出的同时需要串、并口进行通信，
仍无法脱离Ｗｉｎｄｏｗｓ９８操作系统现象，并根据工程实践中提出的新要求采用 ＶＢ６ 开发了适用于这款仪器的软件
ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ。 新软件除涵盖原功能外，还在数据通信方面将串、并两条通道合二为一个 ＵＳＢ口或 ＣＯＭ口；导入已
有测斜数据，减少数据采集量，提高测斜作业效率；计算机自动控制绞车的运行，使数据采集过程自动化；运用对象
编程技术，将测斜图件转成 ＡｕｔｏＣＡＤ形式。 介绍了新软件部分增加功能中采用的关键技术、算法。 经现场试验，证
明 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ软件的测量结果与旧软件结果一致，可替代旧软件而成为 ＪＤＴ－６陀螺测斜仪的新一代配套软件。
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1　概述
从 １９６６年我国的第一台陀螺测斜仪 ＪＤＴ －Ｉ［１］

（北京建井研究所设计，上海地质仪器厂生产），到
现在的 ＪＤＴ－１０ 型［２ －５］ ，ＪＤＴ 系列陀螺测斜仪已诞
生了多个型号。 这些陀螺测斜仪在我国煤炭、冶金
等多个行业的地质勘探、矿井施工中得到了广泛的
应用。 它们用于钻孔的轨迹测量，是定向钻进、冻结
法施工中不可缺少的工程设备之一。 ＪＤＴ －６ 是这
个家族中的一员，它采用重力加速计［６］测角传感器

进行顶角测量，三自由度陀螺马达具有的定轴性来
测定方位。 由于这型仪器将测斜、定向两根探管变
为一根探管，配置了基于 Ｗｉｎｄｏｗｓ９８ 的测斜定向软
件“陀螺测斜仪 ＪＤＴ－６”（以下简称“软件 Ｊ６”），数

据、轨迹可存储、显示、打印。 具有测量精度高的特
性，给施工带来了方便。
由于 ＪＤＴ－６ 诞生于 １０ 多年前，所开发的软件

Ｊ６基于 Ｗｉｎｄｏｗｓ９８。 在使用过程中，发现其软件运
行时，计算机必须具备串行、并行端口；离开 Ｗｉｎ-
ｄｏｗｓ９８ 操作系统就无法正常工作。 图 １ 显示了软
件 Ｊ６的功能模块及其相互调用关系。 随着技术的
发展，用户普遍感到需要对软件的通信方式进行改
进，软件 Ｊ６的功能有必要増强，操作系统平台要升
级。
笔者于 ２０１１年开始尝试对 ＪＤＴ－６陀螺测斜仪

软件进行重新设计，设计过程中，对仪器的数据通信
方式、深度信号［７］

采集、绞车控制系统一并作了改进。



图 １ 软件 Ｊ６ 的功能模块及调用关系
２０１３年，一套新的 ＪＤＴ－６配套软件开发成功，取名
“ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ”，含有对陀螺测斜仪数据采集处理之
意。 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ程序可运行于 ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ及后续
操作系统平台，包含原软件 Ｊ６ 的全部功能，并增加
了一些新特性。 经过实验室的试验平台及现场试
验，各项指标达到设计要求。 本文将 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ
中部分新功能的作用及运用的关键技术、算法进行
介绍。

2　基本思路
2．1　旧软件“软件 Ｊ６”体系结构

软件 Ｊ６功能模块如图 １所示，模块之间的调用
通过点击软件的命令菜单或快捷键实现。
2．2　新软件 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ目标及创新点

软件 Ｊ６与陀螺测斜仪相互配合，进行测斜、定
向已超过 １０年，软件的工作流程已为用户所熟知。
因此，新软件保持软件 Ｊ６的一些界面特性及模块调
用关系。
针对陀螺测斜仪及软件 Ｊ６进行测斜、定向作业

中发现的不足，对新软件的目标定位上，除操作系统
定位于ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ外，增加以下功能。

（１）探管深度预置。 这样避免探管插入钻孔后
的初始深度确定，由人工扳动带霍尔开关的测量轮
来使软件显示深度与实际深度一致。

（２）数据导入。 这个功能实现后，可将以往获
取的钻孔姿态数据重新纳入本次测斜作业的计算，
由于无需在以往采集过数据的井段采集数据，将大
大加快测斜作业速度。

（３）数据导出。 这个功能的实现，可将测斜数
据存成 ＡＣＣＥＳＳ的数据库表的形式，为今后在 Ｏｆｆｉｃｅ
中利用这些数据提供方便。

（４）与 ＡｕｔｏＣＡＤ相关联，将测斜数据直接生成
ＡｕｔｏＣＡＤ图形，免去以往由人工依据钻孔深度、方位
等参数，再调用 ＡｕｔｏＣＡＤ绘制钻孔轨迹图。

（５）测斜作业过程部分实现自动化。
（６）提高深度参数的分辨率。
（７）更改通信方式，变串、并口两条通道为

ＵＳＢ［８］
或 ＣＯＭ一条通道。
后 ３ 项目标的实现涉及部分硬件电路、部件的

改动及单片机编程。 新软件 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 的功能模
块及调用关系如图 ２所示。

图 ２ 软件 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ的功能模块及调用关系

3　软件 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ设计关键技术
ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 在 ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ 操作系统下，用

ＶＢ６．０［９ －１０］面向对象技术进行开发，成功地与 Ａｕｔｏ-
ＣＡＤ及 ＡＣＣＥＳＳ实现了对接。 按图 ２ 的模块定义，
依靠 ＶＢ６．０ 开发工具内置控件及 ＡｃｔｉｖｅＸ控件实现
了模块功能。 下面是 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 实现过程中用到
的部分关键技术。
3．1　探管和深度数据的通信

原 ＪＤＴ－６ 陀螺测斜仪的地面仪与上位机的通
信中，用串口传送探管数据，用并口传输深度信号。
对地面仪的改进中，用光电编码器产生深度数据，地
面仪内部用一块 ８９Ｓ５２ 单片机［１１］

为核心的电路板

取代原电路。 在这块电路板中，实现了探管数据与
深度信号的组合，去掉了并口数据线，地面仪经 ＵＳＢ
或 ＣＯＭ端口，周而复始向上位机传输探管和深度数
据，数据帧格式如图 ３ 所示。 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 中引入
ＭＳＣｏｍｍ控件，在代码中命名为 ＭＳＣｏｍｍ１，为应用
程序提供串行通讯功能，利用控件的 ＯｎＣｏｍｍ 捕获
并处理通讯事件。 控件 ＭＳＣｏｍｍ１ 接收的字符数的
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Ｒｔｈｒｅｓｈｏｌｄ属性设成数据帐长度的 ２倍。 这样，事件
ｃｏｍＥｖＲｅｃｅｉｖｅ发生时，从缓冲器 ｂｕｆｆｅｒ 中取出的二
进制序列一定包含一完整数据帧。 数据帧 ＩＤ之前、
ＣＨＫ之后的字节舍弃，对于仪器来说，由于数据循
环采集，传输速度足以满足要求，舍弃一部分数据并
不影响探管姿态的实时显示和轨迹精度。

ＩＤ Ａｘ Ａｙ Ａｚｉ Ｔｍｐ Ｒｅｓ ＵＣ ＤＣ ＰＮ ＣＨＫ
ＩＤ —标识；Ａｘ —加速度计 ｘ 分量；Ａｙ —加速度计 ｙ分量；
Ａｚｉ —方位；Ｔｍｐ —温度；Ｒｅｓ —保留；ＵＣ —编码器正转
数；ＤＣ —编码器负转数；ＰＮ —编码器转过的角度；ＣＨＫ
—梭验码

图 ３ 数据帧格式

在 ＭＳＣｏｍｍ１＿ＯｎＣｏｍｍ（ ）事件处理代码段中，
完成探管内加速度计正交分量 Ａｘ、Ａｙ、方位值 Ａｚｉ、
温度 Ｔｍｐ和表征深度 ＵＣ、ＤＣ、ＰＮ的分离，对这些参
数按与地面仪电路板上 ８９Ｓ５２单片机程序相同算法
进行校验，确保参与计算的数据可靠。
3．2　数据导入

依“均角全距法” ［１２］
可计算钻孔轨迹，该方法需

要获取从孔口到待测部位一系列深度、顶角、方位，
称为三要素。 ＪＤＴ －６ 陀螺测斜仪用点测法获取三
要素，一般从孔口之下若干米开始测量，探管下移一
定深度，如 ５ ｍ或 １０ ｍ采集一次。 根据施工要求，
可能钻进一段就须测斜一次。 因此，一个钻孔从开
钻到终孔，需要多次测量。 每次在待测井段之前，探
管必须经过孔口至待测井段。 已测井段的深度、方
位信息如能被本次测量作业所利用，则只需采集新
井段部分数据，因此可减少因测斜作业而产生的辅
助时间。

ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ中增加了数据导入功能，即将某钻
孔某次作业时的测量文件导入本次作业活动中，将
其中的深度、方位等信息从文件中分离出来，参与本
次测量作业的计算。

ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ的测量文件以后缀．ｄａｔ形式出现，
按随机文件模式存储，文件的记录定义为：

Ｔｙｐｅ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ
ＩＤ Ａｓ Ｉｎｔｅｇｅｒ 记录号

Ｄｅｐｔｈ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 深度

Ａｚｉｍｕｔｈ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 方位

Ｄｉｐ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 斜度

Ｘ Ｏｆｆｓｅｔ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ Ｘ偏距
Ｙ Ｏｆｆｓｅｔ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ Ｙ偏距
Ｏｆｆｓｅｔ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 总偏距

Ａｎｇｌｅ Ｏｆ Ｃｌｏｓｅ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 闭合方位角

Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｄｅｐｔｈ Ａｓ Ｓｉｎｇｌｅ 垂深

Ｅｎｄ Ｔｙｐｅ
ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ中每点测一次，就产生一条记录。

导入功能就是通过打开已完成井段测斜的数据文

件，提取记录中 Ｄｅｐｔｈ、Ａｚｉｍｕｔｈ、Ｄｉｐ 参与计算。 导
入文件可在测斜作业之前、进行中或之后进行，程序
会将导入的记录点依 Ｄｅｐｔｈ 字段，对所有参与轨迹
计算的数据进行排序，保证计算结果的正确。
3．3　测斜作业的部分自动化

部分自动化在 ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ被定义为：测斜作业
时，探管插入钻孔后，输入测量的起始深度、结束深
度、测点间距、静止延时时间，点“自动测试”按钮，
由软件控制控管在孔内完成停止、延时、采集、再启
动过程。 采集结束后，自动提升探管至指定位置。
如果钻孔内不出现意外（如探管被卡），可自动

完成测斜作业。 但对出现意外情况，ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ可
转至手动作业，与软件 Ｊ６一样方式测斜。 或通过绞
车控制器的紧急按钮 ＳＴＯＰ 实现绞车的刹车，绞车
的控制权可转移至手动控制。
实现作业自动化的关键，在于上位机对绞车的

编程控制。 为此，对绞车控制器的变频器进行了选
型，变频器除功率等电气特性匹配外，还要在控制性
能上具备 ＲＳ４８５ 接口；功能可设置的快捷键；变频
器频率给定通道可切换；为便于现场操作，设计了一
个绞车控制器，使变频器置于其中，它通过控制回路
与变频器相连。 上位机与变频器之间的 ＲＳ４８５／
ＵＳＢ转换接口必须合适。 采用控制网络如图 ４ 所
示。 变频器控制部分参数设定如表 １所示。

图 ４ ＰＣ 计算机、转换器、变频器组成的 ＭｏｄＢｕｓ网络
ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ界面中设计一个控制绞车的“软”界

面，如图 ５左侧所示。 点击或按下键盘按钮改变变频
器输入频率、启动、停止绞车。 这些动作经 ＭＳＣｏｍｍ
通信控件，程序代码中命名为ＲＳ４８５，以ＲＴＵ（远程
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表 １ 变频器控制部分设定参数

功能码 名　称 参数设定及简要说明

Ｐ００  ．０１ 运行通道指令 ２：通讯运行指令通道。 （“ＬＯＣＡＬ／ＲＥＭＯＴ”灯点
亮）运行命令由上位机通过通迅方式进行控制

Ｐ００  ．０６ Ａ频率指令选
择

１：键盘模拟量 Ａｌ１ 设定。 当运行控制回到手工
操纵绞车控制器时，由电位器来设定频率

Ｐ００  ．０７ Ｂ频率指令选
择

８：ＭｏｄＢｕｓ通讯设定。 指频率由 ＭｏｄＢｕｓ 通迅来
设定

Ｐ００  ．０９ 设定源组合方
式

１：当前频率指令设定为 Ｂ 频率指令。 将端子功
能 Ｐ０５ �．０５ ＝１３，实现 Ａ频率与 Ｂ频率的切换

Ｐ０７  ．０２ ＱＵＩＣＫ／ＪＯＧ
键功能选择

６：按 ＱＵＩＣＫ／ＪＯＧ键，实现运行命令方式给定方
式按顺序切换

Ｐ０７  ．０３ ＱＵＩＣＫ／ＪＯＧ
键运行命令通
道切换选择

Ｐ０７  ．０２ ＝６时，设定运行命令通道切换顺序。
３：端子控制←→通讯控制

Ｐ０７  ．０４ ＳＴＯＰ／ＲＳＴ 键
停机功能选择

ＳＴＯＰ／ＲＳＴ停机功能的有效选择。 对于故障复
位，ＳＴＯＰ／ＲＳＴ在任何状况下都有效。
３：对所有控制模式都有效

终端单元）模式进行通信。 变频器规定为从机，ＰＣ
为主机。 要实现通信，需要将控制命令向下分解二
至三级子动作，在 ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ 中，将一些子动作的
代码写成子过程或函数。 例如，点击“正转”按钮，
其部分代码如下。

图 ５ 通过 ＱＵＩＣＫ 键，可对绞车实施双重互斥控制

Ｐｒｉｖａｔｅ Ｓｕｂ ｃｍｄＦｏｒｗａｒｄ＿Ｃｌｉｃｋ（）
⋯ ⋯
ＤｅｃａｙＴｉｍｅ＝（ｇＳｐｅｅｄＵｐＴｉｍｅ 倡 ｇＩｎｐｕｔＦｒｅｑｕｅｎｃｙ） ／５０
ｔｉｍＵｐＤｏｗｎ．Ｅｎａｂｌｅｄ＝Ｔｒｕｅ
ＳｔｏｐＲｅａｄＴｉｍｅ＝Ｔｉｍｅｒ＋ＤｅｃａｙＴｉｍｅ＋３
ｇＩｎｐｕｔＦｒｅｑｕｅｎｃｙ＝Ｖａｌ（ ｔｘｔＩｎｐｕｔＦｒｅｑｕｅｎｃｙ．Ｔｅｘｔ）
Ｃａｌｌ ＳｅｎｄＭｅｓｓａｇｅ 将设定频率发送给变频器

Ｃａｌｌ Ｄｅｌａｙ１ｓ 延时

Ｃａｌｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（＆Ｈ６） 写从机参数

Ｃａｌｌ ＦｗｄＲｏｔａｔｅ 它再用 ＣＶａｒ（ＦｗｄＭｓｇ）函数
⋯ ⋯

其中，Ｃａｌｌ ＦｗｄＲｏｔａｔｅ调用 ＣＶａｒ（ＦｗｄＭｓｇ）函数，
二级函数参数 ＦｗｄＭｓｇ为 ＲＴＵ报文，ＲＴＵ的 Ｍｏｄｂｕｓ
报文帧组成如下。

ＦｗｄＭｓｇ（０） ＝＆Ｈ１Ｆ 从机地址域 ３１
ＦｗｄＭｓｇ（１） ＝＆Ｈ 功能域 写从机参数

ＦｗｄＭｓｇ（２） ＝＆Ｈ２０ 数据地址高位

ＦｗｄＭｓｇ（３） ＝＆Ｈ０ 数据地址低位 ２０００Ｈ

ＦｗｄＭｓｇ（４） ＝＆Ｈ０ 数据内容高位 正转运行

ＦｗｄＭｓｇ（５） ＝＆Ｈ１ 数据内容低位 ０００１Ｈ
ＦｗｄＭｓｇ（６） ＝＆Ｈ４０ ＣＲＣ校验低位
ＦｗｄＭｓｇ（７） ＝＆Ｈ７４ ＣＲＣ校验高位
ｃｍｄＦｏｒｗａｒｄ＿Ｃｌｉｃｋ（）经一系列调用完成“正转”

命令。 要驱动绞车自动执行启动、停止、延时、再启
动等动作，ＧｙｒｏＳＰｒｃｅｓｓ界面中置入一个定时器控件
ｔｉｍｅｒ，命名为 ｔｉｍｉｎｔｅｒｖａｌ。 ｔｉｍｉｎｔｅｒｖａｌ＿Ｔｉｍｅｒ（ ）事件
过程定时检查探管的深度值，自动控制的关键算法
如下列 Ｓｅｌｅｃｔ Ｃａｓｅ语句。

Ｓｅｌｅｃｔ Ｃａｓｅ ｇＤｅｐｔｈ
Ｃａｓｅ Ｉｓ＜ｇＭｅａｓｕｒｅＳｔａｒｔ－ｇＣｉｒｃｕｍ 小于起始深度

Ｅｘｉｔ Ｓｕｂ
Ｃａｓｅ ｇＭｅａｓｕｒｅＳｔａｒｔ Ｔｏ ｇＥｎｄＤｅｐｔｈ 起始点至结束点

ＳｅｇＩｎｄｅｘ＝Ｉｎｔ（（ｇＤｅｐｔｈ－ｇＭｅａｓｕｒｅＳｔａｒｔ） ／
ｇＭｅａｓｕｒｅＩｎｔｅｒｖａｌ） ＋１
Ｉｆ ｇＡｃｑｕｅｄＦｌａｇ（ＳｅｇＩｎｄｅｘ） ＝Ｆａｌｓｅ Ｔｈｅｎ

Ｃａｌｌ ｃｍｄＳｔｏｐ＿Ｃｌｉｃｋ
Ｃａｌｌ ＳｔｏｐＤｅｌａｙ（ｇＩｎｔｅｒｖａｌＯｆＳａｍｐｌｉｎｇ）
Ｃａｌｌ ＣｒｅａｔＲｅｃｏｒｄｅｒ 保存数据

ｇＡｃｑｕｅｄＦｌａｇ（ＳｅｇＩｎｄｅｘ） ＝Ｔｒｕｅ
Ｃａｌｌ ｃｍｄＦｏｒｗａｒｄ＿Ｃｌｉｃｋ

Ｅｎｄ Ｉｆ
Ｃａｓｅ Ｉｓ＞ｇＥｎｄＤｅｐｔｈ 大于结束点

Ｃａｌｌ ｃｍｄＳｔｏｐ＿Ｃｌｉｃｋ
Ｃａｌｌ ＳｔｏｐＤｅｌａｙ（ｇＩｎｔｅｒｖａｌＯｆＳａｍｐｌｉｎｇ）
Ｃａｌｌ ＣｒｅａｔＲｅｃｏｒｄｅｒ

其中 ｇＡｃｑｕｅｄＦｌａｇ（ ）数组是一个 Ｂｏｏｌｅａｎ 型全
局数组，自动采集模式下，将钻孔划分出相等段长，
每段用一个数组元素表示是否已采集数据。
钻孔测斜过程中，有时由于钻杆弯曲、夹有异物

等原因，造成探管下放时被卡，这时需要人工操纵绞
车。 因此，在设计自动化功能时，程序必须具备从自
动模式过渡到人工模式的功能。 绞车控制器上的
ＱＵＩＣＫ按钮（图 ５），实现两种模式的转换。
3．4　嵌入 ＡｕｔｏＣＡＤ成图功能

建井工程常常要将井筒周边钻孔轨迹
［１２ －１４］

展

示出来，如图 ６ 所示。 使用软件 Ｊ６ 测量时，根据测
量报告，在 ＡｕｔｏＣＡＤ 中重新绘制［１５，１６］ 。 在 Ｇｙ-
ｒｏＳＰｒｃｅｓｓ中添加的了绘制 ＡｕｔｏＣＡＤ格式轨迹功能。
其基本技术就是利用 ＶＢ６ 具有对象编程特性和 Ａｕ-
ｔｏＣＡＤ的 ＡｃｔｉｖｅＸ技术。

ＡｕｔｏＣＡＤ ＡｃｔｉｖｅＸ使用户能够从 ＡｕｔｏＣＡＤ 的内
部或外部以编程方式来操作 ＡｕｔｏＣＡＤ。 它是通过将
ＡｕｔｏＣＡＤ对象显示到“外部世界”来做到这一点的。

４３ 探矿工程（岩土钻掘工程）　 　２０１６年 １月　



图 ６ 井筒周边绘制的钻孔轨迹

一旦这些对象被显示，许多不同的编程语言和环境
以及其他应用程序（例如 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ ＶＢＡ 或
Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ）就可以访问它们。
在 ＶＢ６开发环境中，将“工程”菜单中选择“引

用”选项，启动“引用”对话框。 在“引用”对话框中，
选择 ＡｕｔｏＣＡＤ 类型库，ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 选择了“Ａｕｔｏ-
ＣＡＤ ２００４类型库”。 定义两个对象变量：

Ｄｉｍ ａｃａｄａｐｐ Ａｓ ＡｃａｄＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
Ｄｉｍ ａｃａｄＤｏｃ Ａｓ ＡｃａｄＤｏｃｕｍｅｎｔ
它们分别表示 ＡｕｔｏＣＡＤ应用程序和当前文档，

ａｃａｄＤｏｃ就相当于手工在 ＡｕｔｏＣＡＤ 绘图时的空间。
从此，ａｃａｄＤｏｃ变量引用当前的 ＡｕｔｏＣＡＤ图形。

由于 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 在测斜、计算时以地面孔口
为中心，建立平面直角坐标系，所显示的轨迹是轨迹
投影至水平面结果，在获取钻孔的深度（ｄｅｐｔｈ）、Ｘ
分量（ＸＯｆｆｓｅｔ）、Ｙ 分量（ＸＯｆｆｓｅｔ）后，可在 ＡｕｔｏＣＡＤ
中的 ＭｏｄｅｌＳｐａｃｅ，将采集点用 ＡＤＤｌｉｎｅ 方法创建直
线，下列语句创一条直线：

Ｓｅｔ ｌｉｎｅｏｂｊ（ ｉ） ＝ａｃａｄＤｏｃ．ＭｏｄｅｌＳｐａｃｅ．ＡｄｄＬｉｎｅ ＿
（ＳｔａｒｔＰｏｉｎｔ， ＥｎｄＰｏｉｎｔ）
用循环语句即可将直线连结成三维空间［１６ －１７］

的轨迹。 其中 ＳｔａｒｔＰｏｉｎｔ， ＥｎｄＰｏｉｎｔ 为含三维空间坐
标值的数组名。

为使轨迹曲线醒目和可复制到 ＡｕｔｏＣＡＤ 工程
图中，将这条曲线按钻孔的直径，经拉伸变成 Ａｕｔｏ-
ＣＡＤ的三维实体，ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 提供了一个钻孔孔
口坐标输入的对话框。 图 ７ 显示了同一钻孔轨迹
ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ和 ＡｕｔｏＣＡＤ情形。

4　系统试验与应用
基于上述设计思想，完成了适用于ＪＤＴ －６陀螺

图 ７ 在 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ（左）和 ＡｕｔｏＣＡＤ（右）中的钻孔轨迹

测斜仪数据采集与处理的 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 软件设计。
软件 Ｊ６ 与 ＪＤＴ －６ 配合多年，已在大量的工程实践
中得到应用，其获取数据为工程建设、监理单位认
可。 为验证 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 测量结果的准确性，２０１４
年 ７月，在河北滦县司家营铁矿进行现场对比试验。
试验采用同步法进行。 在老地面仪内，再加装一块
新研发电路板，探管送来的信号同时送入两块电路
板，再经各自电路处理后，分别传输至装有软件 Ｊ６
和 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ软件的计算机，如图 ８所示。 这种试
验方法较好地解决了两款软件在时间上的同步性。

图 ８　软件 Ｊ６ 与 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ对比试验模型
试验用点测法，使采集数据在时间上保持基本

同步；在绞车操控性方面，用新绞车控制器控制绞
车，频繁执行放线、停、收线等操作，通过试验，证明
计算机键盘通过 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ，可以准确传达这些命
令。 图 ９是两款软件得出的钻孔轨迹。 钻孔轨迹的
一致性，反映数据经新研制电路板，经 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ
软件计算处理，各环节的正确性，证明数据解码、计
算方法、数据传输率设置等一系列方面是基本准确
和适用的。

图 ９ Ｊ６（左）与 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ（右）软件所获得同一钻孔的轨迹

（下转第 ３９页）
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表 １　灌注桩混凝土界面检测试验数据

桩号
桩径／
ｍｍ

桩长／
ｍ

空孔长度／
ｍ

混凝土面深度／ｍ
测绳 仪器

７２３ l８００ 创１７ ǐ．９０ ９ Z．６７ ９ 1．０ ９ 适．５
８７４ l８００ 创２６ ǐ．９０ １０ Z．２０ １０ 1．５ １０ 适．０
１２２ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １３ Z．３０ １３ 1．９ １３ 适．０
２４５ l１０００ 创１８ ǐ．００ ４ Z．７５ ４ 1．８ ４ 适．５
５６９ l８００ 创１７ ǐ．９０ １０ Z．０３ ９ 1．０ １０ 适．０
９７７ l８００ 创２０ ǐ．５０ ９ Z．３１ ９ 1．６ ９ 适．０
１４９ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １４ Z．５０ １３ 1．８ １４ 适．５
１７８ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １４ Z．２０ １３ 1．０ １４ 适．０
７７２ l８００ 创２０ ǐ．００ １０ Z．０２ １０ 1．６ １０ 适．０
１０６ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １１ Z．４８ １１ 1．０ １１ 适．４
７６２ l８００ 创２４ ǐ．９０ ８ Z．８７ ８ 1．０ ８ 适．５
１５５ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １１ Z．４５ １１ 1．０ １１ 适．３
７８４ l８００ 创２４ ǐ．２０ ９ Z．６０ １０ 1．３ ９ 适．５
７０ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １０ Z．８３ １１ 1．６ １０ 适．５

８７３ l８００ 创２３ ǐ．８０ ９ Z．２８ １０ 1．０ ９ 适．０
１４１ l１０００ 创３１ ǐ．９０ １１ Z．５１ １２ 1１１ 适．５
９１８ l８００ 创２０ ǐ．９０ ９ Z．０４ ８ 1．８ ９ 适．０
７１２ l８００ 创２０ ǐ．１４ ９ Z．８６ ９ 1．０ ９ 适．５
９０ l１０００ 创３０ ǐ．００ １２ Z．５６ １２ 1．０ １２ 适．５

７１１ l８００ 创１９ ǐ．７０ １０ Z．１６ １１ 1．３ １０ 适．０
５６４ l８００ 创１７ ǐ．９０ １０ Z．８５ １１ 1．７ １０ 适．５

泥浆的物性差异为依据，设计、开发一套检测混凝土
与泥浆界面的快速、方便、简易的仪器设备，可以确

保灌注混凝土面的标高达到设计要求，并且在保证
工程质量的同时，减少混凝土的浪费，缩短施工工
期，降低工程成本。
灌注桩混凝土与泥浆界面检测技术可广泛应用

于桩基施工领域，解决困扰桩基施工业多年的难题，
并有较好的经济、社会效益。

参考文献：
［１］　常士骠，张苏民．工程地质手册（第四版）［Ｍ］．北京：中国建筑

工业出版社，２００７．
［２］　李粮纲，陈惟明，李小青．基础工程施工技术［Ｍ］．湖北武汉：

中国地质大学出版社，２００７．
［３］　张新明，郑秀华，于进洋，等．钻孔灌注桩泥浆流变性能评价方

法探讨［ Ｊ］．探矿工程（岩土钻掘工程），２０１３，４０（４）：７５ －７７．
［４］　许厚材．复杂地质条件下基坑支护灌注桩施工技术［ Ｊ］．探矿

工程（岩土钻掘工程），２０１２，３９（１１）：５４ －５７．
［５］　郝长明．小直径灌注桩旋挖成孔工艺［ Ｊ］．探矿工程（岩土钻掘

工程），２０１４，４１（４）：７６ －７８．
［６］　李旺．旋挖钻孔灌注桩在泥质粉砂岩地区施工实践［ Ｊ］．探矿

工程（岩土钻掘工程），２０１４，４１（１１）：６７ －６９．
［７］　丁力生，梁旭黎，王自强，等．深基坑地下水对钻孔灌注桩施工

的影响及对策［ Ｊ］．探矿工程（岩土钻掘工程），２０１３，４０ （４）：
５１ －５４，５９．

［８］　胡朝彬，王宝勋，罗冬华，等．钻孔灌注桩成孔质量检测技术开发
应用研究［Ｊ］．探矿工程（岩土钻掘工程），２０１４，４１（８）：４６ －４９．
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5　结语
ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ程序包含软件 Ｊ６ 处理、显示、打

印、保存、回放功能及上述新特性，还改进了陀螺漂
移测试功能，使漂移过程可存储、以图形曲线反映漂
移过程；增添初始深度预置功能，结束了操作人员扳
动绞车测量轮来同步深度的做法；为了解程序的适
应性，成功地在Ｗｉｎｄｏｗｓ７中进行了运行。
由于 ＧｙｒｏＳＰｒｏｃｅｓｓ 性能的增强，必将提高作业

效率，使操作人员精神紧张的程度有所减缓，为测斜
成果的后续利用提供了方便。 可以替代软件 Ｊ６。

参考文献：
［１］　郭光钧，王静，王铁群．ＪＤＴ －Ⅲ型连续测量陀螺测斜仪［ Ｊ］．建

井技术，１９８１（４）：２５ －２８．
［２］ 袁东锋，肖炜，马冰，等．ＪＤＴ －１０ 型陀螺连续测斜仪的研制及

应用［ Ｊ］．建井技术，２０１１，３２（１／２）：９３ －９５．
［３］ 吕伟，李玮燕，张龙，等．基于光纤陀螺仪的油井测绘系统［ Ｊ］．

测井技术，２０１１，（１２）．
［４］ 任春华，李兵，赵幸子，等．全姿态光纤陀螺井眼轨迹连续测量

仪研究［ Ｊ］．仪器仪表学报，２０１２，（１２）：２７０３ －２７０８．

［５］ 张春熹，高爽．自主式光纤陀螺油井测斜仪［ Ｊ］．仪表技术与传
感器，２００６，（１１）：９ －１１．

［６］ 王铁群．重力加速度计在钻孔弯曲测量中的应用［ Ｊ］．煤炭学
报，１９９６，（２）：１６４ －１６７．

［７］ 冯林，吴超，吴振宇．石油测井深度测量系统［ Ｊ］．计量技术，
２００３，（４）．

［８］ 马敬东，陈明方．基于 ＵＳＢ 串口通信数据采集技术的实施［ Ｊ］．
仪表技术与传感器，２００７，（２）：６８ －６９，７５．

［９］ 张交柏．基于 ＶＢ６．０ 环境下的变频器控制系统的设计［ Ｊ］．电
脑知识与技术，２０１０，（６）：１４８５ －１４８６，１４８９．

［１０］ 孔柱新，焦明华，俞建卫，等，基于 ＶＢ６．０ 的变频器与计算机
通讯程序设计［ Ｊ］．控制工程，２００６，（６）：５８３ －５８５，６１２．

［１１］ 史迩冬，李青栋，周雪莉．基于 ＵＳＢ 接口的 ５１ 单片机与 ＰＣ 机
通信的方法［ Ｊ］．大众科技，２００８，（１１）．

［１２］ 肖圣泗，等．钻孔弯曲测量（第二版）［Ｍ］．北京：地质出版社，
１９８９：４０１ －４０８．

［１３］ 李静，张金昌，陈晓琳．地质勘探钻孔轨迹计算新模型［ Ｊ］．探
矿工程（岩土掘进工程），２０１１，３８（１）：２２ －２４．

［１４］ 李泉新．煤矿井下定向钻孔轨迹设计与计算方法［ Ｊ］．煤矿安
全，２０１４，（２）：１４１ －１４４．

［１５］ 唐新军，严和平．利用 ＶＢ６．０ 和 ＡｕｔｏＣＡＤ 处理工程图形［ Ｊ］．
计算机应用，２００２，（１）．

［１６］ 李鹏，冯宏，董建梁，等．ＯｐｅｎＳｃｅｎｅＧｒａｐｈ 在水平钻孔轨迹三
维立体成图中的应用［ Ｊ］．电子测试，２０１３，（９）：７５ －７７．

［１７］ 黄井武，王志强，谭玉峰．煤矿工程钻孔轨迹参数计算方法及
绘图［ Ｊ］．建井技术，２０１２，（２）：１９ －２２．
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